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1. INDICATIONS D’'UTILISATION
La trousse BlueDiver Dot Scleroderma?!2 IgG contient 24 tests Immunodot permettant la détection, dans le sérum humain, des
auto-anticorps IgG dirigés contre les antigénes suivants: Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, RNA Polymerase
III, RNP 68kD/A/C, Th/To, Fibrillarin, NOR-90 et SSA/Ro 52kD.

Cette trousse est prévue pour confirmer les résultats obtenus par immunofluorescence, dans le cadre d’une aide au diagnostic de
certaines maladies auto-immunes (pour plus de détails concernant le lien avec chaque auto-anticorps, voir 11.5 Valeurs
diagnostiques des auto-anticorps). NB : L'immunofluorescence est la méthode de screening et de référence en auto-immunité

Cette trousse est strictement réservée a un usage professionnel dans les laboratoires d'analyses cliniques. Elle est strictement
prévue comme un test automatisé et ne peut étre utilisé que dans un instrument BlueDiver Modéle I ou II (ci-aprés dénommés
BDI I ou BDI II respectivement).

Pour une semi-quantification des résultats du test, il est nécessaire d'utiliser le systéme de scanner BlueScan/logiciel Dr Dot. Ce
systéme n'est pas inclus dans le BDI I, mais est inclus dans le BDI II (voir point 4).

2. PRINCIPE DU TEST
Cette trousse et tous ses composants sont destinés a étre utilisés exclusivement avec le BDI I ou II.
Le test est basé sur une méthode immuno-enzymatique. Les bandelettes sont composées d’une membrane fixée sur un support
plastique spécifique. Durant I'automatisation du test, le BDI incube les bandelettes successivement dans les puits des cartouches
contenant les réactifs préts a I'emploi. En résumé : les bandelettes sont d’abord incubées avec le sérum dilué du patient. Les
anticorps, s'ils sont présents dans I’échantillon, se lient a I'antigéne/aux antigénes spécifique(s) sur la membrane. La fraction non
liée est éliminée par lavage dans I'étape suivante. Ensuite les bandelettes sont incubées avec les immunoglobulines anti-IgG
humaines conjuguées a de la phosphatase alcaline. Le conjugué se lie aux complexes antigénes-anticorps a la surface de la
membrane. Aprés une étape de lavage permettant d’éliminer I'excés de conjugué, les bandelettes sont incubées dans une solution
de chromogéne/substrat ; celle-ci provoque I'apparition d’un produit insoluble coloré (violet) qui précipite sur le site de la réaction
enzymatique. L'intensité de la coloration est directement proportionnelle a la quantité d’anticorps présents dans |'échantillon.
La trousse est composée de 24 tests a usage unique.

3. CONTENU DE LA TROUSSE
Avant toute utilisation de la trousse, veuillez vérifier si tous les éléments énumérés sont présents et si les
caractéristiques du produit correspondent a celles décrites ci-apres.
Si I'un des éléments est manquant ou endommagé, veuillez ne pas utiliser la trousse et contacter votre distributeur.

3.1 Composants

BANDELETTE CARTOUCHE

Bandelettes L,
3 x 8 unités dans un porte-bandelettes,

sécables individuellement, scellées dans une
pochette en aluminium [

14 dots sur chacune: | |
1 contréle positif (C+) 1§ \

12 antigénes
1 contréle négatif (C-) - _ N
., N S o1 i o—) — — -
Cartouche 24 unités ayant chacune 7 puits ; scellées B n g
Diluent pour | Position I, 1 x 1,4 ml (jaune) 222 E g
échantillon contenu:  H:0 + TBS « NaCl - Tween « BSA - PG S| E|E|E|=| E|=
conservateur - colorant - émulsion Sd-70 — E| <t :~ :- © :. E
anti-mousse CENP-A — | = 50 :-
Tampon de lavage Position II, III, IV et VI, 4 x 1,4 ml (incolore) CENP-B — b =
-
contenu: H.0 +« TBS + NaCl - Tween - PM-5cl 100 — 3 8 E
conservateur - émulsion anti- PM-Scl 75 — ;
mousse Ku —
: . . RNA Pol n — =
Conjugué Position V, 1 x 1,4 ml (rouge) R;;r;;ffifc = O =[=|Z2|>[5|5H
contenu: H:0 « TBS + NaCl « KCl « MgCL; Th/To —
immunoglobulines de chévre anti- Fibrillarin —
IgG humaines/AP « conservateur NOR-90 —
colorant « émulsion anti-mousse SSA/Ro52kD — Documents :
Substrat Position VII, 1 x 1,4 ml (solution jaune pale) co — Mode d’emploi (IFU),
) Certificat d’Analyse (CoA)

H:0 - conservateur « MgCL> « TBS -
stabilisateur NBT « NBT « BCIP

contenu:

Abréviations en ordre alphabétique:

AP = Phosphatase alcaline; BCIP = Bromo-Chloro-Indolyl-Phosphate; BSA = Albumine de sérum bovin; KCI = Chlorure de potassium; MgCl, = Chlorure
de magnésium; NaCl = Chlorure de sodium; NBT = NitroBlue Tetrazolium; TBS = Tampon Tris Salin.

Pour plus de détail sur la composition et la concentration des ingrédients actifs utilisés, se référer au MSDS disponible sur demande ou sur www.d-
tek.be
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Symboles utilisés sur les étiquettes des trousses

Attention : consult instructions for use Coated strip
Attenzione : consulti le istruzioni per uso Strips rivestita
Achtung :Gebrauchsanwendung beachten Streifen
[Ii] Attention : consulter le mode d’emploi Bandelette
Atention : consultar las instrucciones Tira
Atencdo : consultar instrugdes para uso Tira
Npocoyr : EupPouvAeutete T obnMes xpiong Irypdtwy
In vitro diagnostic medical device CE Mark
Dispositivo medico diagnostico in vitro Marcatura CE
Zur medizinischen diagnostischen Anwendung in vitro CE-Kennzeichnung
Dispositif médical de diagnostic in vitro ( € Marquage CE
Dispositivo médico para uso diagnostico in vitro Marca CE
Dispositiva médico para uso diagnestico in vitro Marcacdo CE
latpukd vAkd yua Sudyvwaor in Vitro povoypadgnan CE
To be stored from 2°C to 8°C For ... uses
Conservazione da 2 —8°C Per ... dosaggi
8°c bei 2°C bis 8°C lagern Fiir ... Anwendungen
zqu/- A conserver de 2°C 4 8°C W Pour ... utilisations
Almacenara 2 - 8°C Para ... usos
Armazenar a 2 — 82C Para ... utilizacdo
AnoBnkelote otout 2 Ewe 8°C VIO ... XPNOELS
Batch Mumber Code
Lotto numero Codice
Chargennummer Artikelnummer
LOT Désignation du lot Référence
Denominacion de lote Codigo
Numéro do lote Cadigo
Kwbwxdg Kuwbikde
Use by (last day of the month) To be protected from direct sunlight
Utilizzare prima del (ultimo giormo del mese) Proteggere dalla luce
Verwendbar bis (letzter Tag des Monats) Y Vor Licht schiitzen
E Utiliser avant (dernier jour du mois indiqué) :ZT\Q‘\“ Protéger de la lumigre
Estable hasta (usar antes de ultimo dia del mes) [ Proteja de la luz
Data limite para utilizacdo (ultime dia do més) Proteger da exposicio & luz
Xprjon £wc (tedeuTala nuepa Tou prva) Mpootatevete tov avilbpaotrpo
Cartridge Manufactured by
Cartuccia Fabbricado da
Patrone Hergestellt von
Cartouche Fabriqué par
cartucho Fabricado por
cartucho Fabricado por
Kageta Kataoke ualetal and tnv
3.2 Antigénes utilisés
Scl-70 ADN topoisomérase I (recombinant, humain, exprimé dans les cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
CENP-A Protéine A du centromére (recombinant, humain, exprimé dans les cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
CENP-B Protéine B du centromeére (recombinant, humain, exprimé dans les cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
PM-Scl 100 Antigéne de la polymyosite-sclérodermie (sous-unité 100 kD) (recombinant, humain, exprimé dans les
cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
PM-Scl 75 Antigene de la polymyosite-sclérodermie (sous-unité 75 kD) (recombinant, humain, exprimé dans les
cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
Ku Sous-unité régulatrice de la protéine kinase ADN-dépendante (hétérodimére 70/80 kD) (recombinant,

humain, exprimé dans les cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
RNA Polymerase III  Sous-unité de 155 kD (RPC 155) du complexe ARN Polymérase III (recombinant, humain, exprimé dans

E.coli)
RNP 68kD/A/C Mélange de protéines de 68 kD, A et C provenant de particules snRNP (recombinant, humain, exprimé dans
les cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
Th/To Complexe protéique nucléolaire RNase P, sous-unité Rpp 25 (recombinant, humain, exprimé dans E.coli)
Fibrillarin Protéine fibrillarine (recombinant, humain, exprimé dans E.coli)
NOR-90 Antigene «Nucleolus-Organizing Regions», 90 kD (recombinant, humain, exprimé dans E.coli)
SSA/Ro 52kD E3-ubiquitine ligase (protéine a motif tripartite 21, TRIM21) (recombinant, humain, exprimé dans les

cellules Sf9 infectées par le Baculovirus)
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4. MATERIEL OBLIGATOIRE/NECESSAIRE MAIS NON FOURNI
BDI I:

Le BDI I est un instrument qui réalise les différentes étapes d'incubation et de lavage des
bandelettes immunodot de D-tek, du dépét de I'échantillon au développement final de la
couleur. La capacité maximale est de 24 bandelettes qui sont incubées simultanément.
Chaque bandelette est associée a une cartouche contenant les différents réactifs permettant
de réaliser le test. Le BDI I dispose d'un lecteur de code-barres qui contréle la bonne
association entre une bandelette et sa cartouche.

' Une formation préalable est fortement recommandée (voir votre distributeur).
Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant d'utiliser le BDI I.

Scanner BlueScan et Le scanner BlueScan et le logiciel Dr Dot sont destinés a la lecture des résultats de test des
logiciel Dr Dot: bandelettes immunodot D-tek. Le logiciel Dr Dot et le scanner BlueScan doivent étre utilisés
en combinaison.

Le scanner a été spécialement développé pour la lecture des bandelettes ayant le design
"BlueDiver". Sur la base de l'image des bandelettes scannées, le logiciel Dr Dot convertit
l'intensité de chaque point/ligne en une valeur numérique (I'échelle numérique est basée sur
une échelle de gris). Les résultats sont exprimés en unités arbitraires (de 0 a 100). 1/ est
possible de lire de 1 a 24 bandelettes.

Une formation préalable est fortement recommandée (voir votre distributeur).

Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir la derniére version du logiciel Dr Dot.
Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant d'utiliser le BlueScan et le logiciel Dr Dot.

Le BDI II est un instrument qui réalise les différentes étapes de pipetage des échantillons,
BDI II: d'incubation, de lavage, de séchage et de lecture des bandelettes immunodot de D-tek,
depuis le dépét du tube d'échantillon jusqu'a la lecture finale des bandelettes.
La capacité maximale du BDI II est de 24 bandelettes qui sont incubées simultanément.
Chaque bandelette est associée a une cartouche contenant les différents réactifs permettant
de réaliser le test. Le BDI II dispose d'un lecteur de code-barres qui contréle la bonne
association entre une bandelette et sa cartouche.
Il comprend le systéme de lecture BlueScan et Dr Dot.
Une formation préalable est obligatoire (voir votre distributeur).
Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant d'utiliser le BDI II.

Autre matériel: Micropipettes, papier absorbant, équipement de protection

5. CONSERVATION
La trousse doit étre conservée a une température comprise entre +2°C et +8°C pendant toute sa période de validité (voir la date
d'expiration sur la trousse). Ne pas congeler.
Aprées l'ouverture initiale de la trousse, les cartouches de réactifs non utilisées doivent étre conservées entre 2 et 8°C a I'abri de
la lumiére (solaire), de préférence dans la boite d'origine de la trousse.
Les bandelettes non utilisées doivent étre replacées dans les sachets fournis, scellés et conservés a 2-8°C de préférence dans la
boite d'origine de la trousse. Lorsqu'ils sont stockés correctement, tous les composants de la trousse sont stables jusqu'a la date
de péremption indiquée.

6. PRECAUTIONS DE SECURITE

1. Tous les réactifs sont destinés au diagnostic in vitro et a une utilisation professionnelle uniquement. La trousse ne peut étre
utilisée que par des techniciens formés.

2. Les réactifs de la trousse ne sont pas considérés comme dangereux car les concentrations en chimiques potentiellement

dangereux sont inférieures aux seuils spécifiés par le réglement européen (voir MSDS, disponibles sur demande ou sur www.d-
tek.be).
Néanmoins, le produit contient des conservateurs qui peuvent posséder (dans leur concentration donnée), des propriétés
légeérement polluantes ou provoquant une sensibilisation de la peau. Donc tout contact avec la peau, les yeux ou les
muqueuses doit étre évité. Comme pour tout produit chimique contenant des risques spécifiques, le produit/les composants
du produit ne doivent étre manipulés que par du personnel qualifié et avec les précautions nécessaires pour les produits
chimiques.

3. D’autre part, les échantillons des patients doivent étre manipulés comme s'ils étaient capables de transmettre des maladies
infectieuses et nécessitent une protection adaptée (gants, tablier, lunettes). Dans tous les cas, les BPL doivent s‘appliquer a
I'utilisation de cette trousse avec toutes les régles de sécurité générales ou individuelles en vigueur.

4. Déchets : les échantillons des patients, les bandelettes incubées et les cassettes utilisées doivent étre considérés comme des
déchets infectieux; les emballages ne nécessitent pas une collecte séparée a moins que les directives officielles le spécifient
autrement.

7. RECOMMANDATIONS
1. D-tek s.a. et ses distributeurs autorisés ne peuvent pas étre tenus responsables des dommages occasionnés indirectement
ou consécutivement a un changement ou une modification dans le procédé d’utilisation indiqué, a une utilisation abusive de
la trousse et/ou a l'utilisation d'une trousse incompléte ou endommagée. L'utilisation de cette trousse est réservée
uniquement a un personnel technique qualifié.

2. La responsabilité de D-tek s.a. se limite dans tous les cas au remplacement de la trousse.
3. Dans le cas ol un incident grave (blessure, dégradation de |'état de santé, ou décés) se produirait avec ce dispositif IVD,
veuillez le signaler immédiatement au fabricant (voir adresse ci-dessous) ainsi qu’a l'autorité compétente de votre pays.
- . itialis « & . - «T. o F. o - .
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8. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS, MANIPULATION ET CONSERVATION
Le test doit étre utilisé uniquement sur des échantillons de sérum récemment prélevés ! Les sérums présentant des particules
devraient étre centrifugés a faible vitesse. Les échantillons de sang doivent étre recueillis dans des tubes secs. Eviter d'utiliser un
pool de sérums différents, car cela peut conduire a des résultats discordants (voir point 10.4). Apres séparation, les échantillons
sériques doivent étre utilisés immédiatement ou aliquotés et conservés a 2-8°C pendant quelques jours ou congelés a -20°C pour
de plus longues périodes. Les cycles répétés de congélation/décongélation des échantillons doivent étre évités.

9. PROCEDURE DE TEST
INFORMATIONS PRELIMINAIRES, MANIPULATION ET CONSEILS:
Principe de la procédure de test:
Apres l'insertion manuelle des bandelettes et des cartouches de réactifs, le BDI réalise automatiquement les incubations et les
étapes de lavage. Par son mouvement continu, I'automate BDI assure une circulation efficace des réactifs préts a I'emploi sur la
bandelette. Toute la procédure de test doit étre effectuée a température ambiante (18-25°C).

Description des BANDELETTES:

La face réactive (avant) des bandelettes contient les antigénes qui La face non-réactive (arriére) des bandelettes
apparaissent sous forme de dots |égerement colorés en bleu. Cette contient a la fois un code alphanumérique et un code
coloration garantit que tous les antigénes ont été correctement a barres permettant I'identification par le BDI du type
adsorbés sur la membrane. Elle disparait pendant la premiére étape de bandelette et du numéro de lot du test.

de la procédure. La face avant affiche également un numéro de
bandelette et un code a barres a deux dimensions permettant la
tracabilité des bandelettes une fois sorties du BDI a la fin du test. [———'-—' j

i o wars LT T TR TR {1 I
s~ M 0000000000 =
I

Les bandelettes doivent étre insérées manuellement dans le peigne prévu a cet effet avant de démarrer le test automatisé (cf.
Préparation du test, pt 9.1 et 9.2). Durant cette opération, veiller a ne pas toucher directement avec les doigts les membranes de
nitrocellulose. Veiller a porter des gants de laboratoire et a manipuler les bandelettes par leur support en plastique (porte-
bandelettes).

Description des CARTOUCHES DE REACTIFS: (cf. image page 1)

Les cartouches de réactifs sont composées de 7 puits différents remplis de réactifs préts a I'emploi. Les cartouches sont scellées
(et les réactifs hermétiquement séparés). Elles doivent étre descellées avant de démarrer le test. Une fois ouverte, veiller a
manipuler les cartouches avec précaution de maniere a éviter la perte de réactifs ou une contamination entre les puits.

La face arriere des cartouches est étiquetée au moyen d’un code alphanumérique et d’un code a barres qui permet l'identification
par le BDI du type de cartouche ainsi que du numéro de lot de celle-ci.

Les cartouches doivent étre chargées manuellement dans le porte-cartouches prévu a cet effet avant de démarrer le test
automatisé (cf. pt 9.1 et 9.2). La face avant présente a sa base une forme triangulaire, et la face arriére présente a sa base et au
sommet une forme carrée. Ces formes sont utilisées pour sécuriser l'insertion des cartouches et comme détrompeur pour leur
orientation dans le porte-cartouches.

Description des CONTROLES:

Le contrdle positif ou RC (Contrdle réactionnel) est constitué d'une protéine fixant I'entiéreté des immunoglobulines de
I’échantillon testé. Si le test s’est déroulé correctement, ce contrble se colore en fin de test avec un signal dépendant de la
concentration effective d‘immunoglobulines dans I'échantillon.

Une absence de signal en fin de test peut signifier un oubli de pipetage de I’échantillon sur la bandelette (cf. 10.4 Dépannage).

Le controle négatif ou CO (Cut-Off) est constitué d’'une protéine réagissant avec le substrat enzymatique et avec certains
éléments constitutifs de I'échantillon testé. Si le test s’est déroulé correctement, ce contréle se colore en fin de test avec un signal
dépendant de la cinétique du substrat et des caractéristiques de I’échantillon. L'intensité de ce controle sert de valeur seuil pour
I'interprétation finale des résultats (cf. point 10 INTERPRETATION DES RESULTATS).

Association BANDELETTES/CARTOUCHES

Les bandelettes et les cartouches d’'une méme trousse partagent le méme numéro de lot et doivent étre utilisées ensemble. Veiller

a ne pas dissocier les composants d’une trousse ou d’associer d’'une maniere erronée ceux-ci car le BDI le détectera comme une

configuration invalide et arrétera le test.

Pour autant que toutes les paires bandelettes/cartouches soient valides, le BDI peut tester différents types de trousses en méme

temps. Par contre, seulement des trousses ayant le méme numéro de protocole (et donc le méme temps d’incubation et les mémes

étapes) peuvent étre automatisées simultanément (cf. le numéro de protocole indiqué page 1, sous la référence de la trousse).
9.1 Préparation du test sur BDI I

Avant toute utilisation du BDI I, veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni avec l'instrument.

- Amener toutes les cassettes de réactifs a température ambiante (+18°C to +25°C) avant utilisation.

- Une liste de travail (soit éditée par le logiciel Dr Dot, soit une liste externe) pourrait faciliter le chargement correct des
bandelettes, cartouches et échantillons de patients.

- Vérifier que le porte-cartouches est bien fixé dans son emplacement dans le BDI.

- Vérifier que le BDI est branché.

La liste des étapes ci-dessous résume le chargement et la préparation du BDI, des bandelettes, des cartouches et des échantillons
de patients avant le début du test. Consulter le Manuel Utilisateur du BDI pour des informations plus détaillées en cas de probléme.

1. Allumer le BDI et attendre quelques secondes jusqu’a ce que la date et I'heure s’affichent sur I’écran tactile.

2. Confirmer la date et I'heure en appuyant sur V a I’'écran tactile (en cas de premiére utilisation ou lors d’un reset, consulter le Manuel
Utilisateur du BDI) ; “Initialiser?” est affiché a I’écran.

3. Confirmer I'initialisation en appuyant sur V ; le bras horizontal de I'automate se place automatiquement en position centrale ; “Charger
bandelettes (24") est affiché.

4, (Veiller a ne pas confirmer le nombre de bandelettes directement). Enlever le peigne de son emplacement sur le bras horizontal en

le soulevant doucement. Insérer les bandelettes a tester: tenir le peigne face numérotée vers le haut (position ouverte) et insérer les
bandelettes, également face numérotée (réactive) vers le haut, en introduisant la partie supérieure des porte-bandelettes (langue)
dans I'espace prévu a cet effet du peigne. Vérifier la bonne insertion en appliquant une légére pression sur le porte-bandelettes.
Notes:
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Toujours charger a partir de la position 1 du peigne (c6té gauche) et ne pas laisser d’espace vide entre les bandelettes.

Lorsque toutes les bandelettes sont chargées, vérifier visuellement I'alignement vertical, horizontal et latéral des bandelettes. Tout

mauvais alignement doit étre corrigé en sortant les bandelettes du peigne et en les insérant a nouveau.

Des résidus plastiques peuvent se former lors de la séparation des bandelettes et provoquer des décalages sur le peigne; pour éviter

des problémes lors de la réalisation des tests sur le BDI ou lors de la lecture avec le logiciel Dr Dot, ceux-ci doivent étre éliminés avec

une simple paire de ciseaux.

Replacer le peigne dans son emplacement sur le bras vertical du BDI en poussant Iégerement vers le bas.

Sélectionner le nombre de bandelettes chargées sur le peigne en utilisant les fléeches haut et bas sur I’écran tactile.

Confirmer le nombre de bandelettes chargées en appuyant sur V; le bras horizontal se déplace alors automatiquement vers |'arriére

du BDI et se positionne au-dessus des trous de référence du porte-cartouches ; “Vérifier alignement” est affiché a I'écran.

8. Utiliser la fonction “Pas a Pas” pour vérifier I'alignement correct des bandelettes: maintenir une légére pression sur la fleche (bas)
jusqu’a ce que les porte-bandelettes entrent dans les trous de référence. Si I'alignement est correct, les bandelettes ne touchent pas
le bord des trous de référence.

Note: en cas de mauvais alignement (contact des bandelettes avec le porte-cartouches), consulter le Manuel Utilisateur du BDI.

9. Confirmer le bon alignement des bandelettes en appuyant sur V; le BDI descend les bandelettes complétement dans les trous de
référence et commence la lecture des codes a barre des bandelettes — une fois la lecture des codes a barres terminée, I’écran affiche
“Insérer les cartouches”.

Note: si un ou plusieurs codes a barres des bandelettes n’est pas Iu (LED clignotantes aux positions non-lues), consulter le Manuel
Utilisateur du BDI.

10. Ouvrir les cartouches de réactifs et les insérer, sous leur bandelette respective, dans I’encoche prévue a cet effet du porte-cartouches.

11. Confirmer l'insertion des cartouches en appuyant sur V; le BDI procéde a la lecture des codes a barres des cartouches et vérifie la
bonne association avec les bandelettes ; une fois la lecture des codes a barre terminée, le nombre de bandelettes (associations
bandelettes/cartouches validées) est affiché.

Note: dans le cas ou un ou plusieurs codes a barre de cartouche sont illisibles, ou dans le cas d’une mauvaise association
bandelette/cartouche (LED clignotantes aux positions correspondantes), consulter le Manuel Utilisateur du BDI.

12. Confirmer le nombre de bandelettes en appuyant sur V; le numéro de protocole identifié sur les codes a barres est affiché a I’écran
(ID protocole : xx.).

13. Confirmer le numéro de protocole en appuyant sur V; “Fermer le capot svp” est affiché a I'écran.

14. Fermer le capot du BDI et confirmer la fermeture en appuyant sur V; le BDI réalise un premier lavage (prétraitement) en incubant
les bandelettes dans le 2éme puits des cartouches (Etape de lavage: 1 minute); a la fin de cette étape, I’écran affiche “Ouvrir le capot
svp”.

15. Ouvrir le capot du BDI et confirmer I'ouverture en appuyant sur V; le bras horizontal se déplace alors automatiquement vers l'avant
du BDI et présente les bandelettes a I'utilisateur ; I'écran affiche “Sécher les bandelettes”.

16. Sécher les bandelettes en appuyant doucement le papier absorbant a la base des porte-bandelettes, au niveau de la petite cupule
servant a charger I'échantillon.

17. Confirmer le séchage des bandelettes en appuyant sur V; I'écran affiche “Déposer les échantillons”.

18. Déposer les échantillons en insérant 10 pl de sérum de patient dans la petite cupule a la base des porte-bandelettes.

Note:
Alternativement, les 10ul de sérum peuvent étre déposés directement dans le diluent (ler puits de la cartouche). Cette intervention
peut étre réalisée a n‘importe quel moment apres l'ouverture de la cartouche (voir point 9.1).

19. Confirmer I'ajout des échantillons en appuyant sur V; “Fermer le capot svp” est affiché a I’'écran.

Fermer le capot du BDI et confirmer la fermeture en appuyant sur V; le BDI démarre automatiquement le test en suivant les étapes
du protocole (cf. 9.3). Une fois le test terminé, le peigne se déplace en position centrale pour faciliter la manipulation du peigne.
L'automate émet un beep et I'écran affiche "Test fini”.

20. Sécher les bandelettes en appuyant doucement le papier absorbant a la base des porte-bandelettes, au niveau de la petite cavité
servant a charger |'échantillon et laisser les bandelettes sécher pendant 30 minutes avant d’interpréter les résultats. L'interprétation
doit étre faite dans les 24 heures qui suivent la réalisation du test. En cas d’utilisation du BlueScan et du Dr Dot, laisser les bandelettes
révélées attachées sur le peigne.

Nouwu

ENREGISTREMENT DES DONNEES DU TEST

Les données du test peuvent étre téléchargées en appuyant sur le symbole de la clé USB et en suivant les indications a I’écran
(Insérer clé USB — Ecriture clé USB — Enlever clé USB). Cette étape n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour
établir la tragabilité et répondre a certaines exigences réglementaires.

9.2 Préparation du test sur BDI II

Avant toute utilisation du BDI II, veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni avec l'instrument.

- Amener tous les composants a température ambiante (+18°C to +25°C) avant utilisation.

- Toutes les étapes de préparations nécessitant l'intervention de I'utilisateur sont clairement indiquées dans l'interface
d’utilisation du BDI II. C’est I'instrument qui indique le nombre et le type de tests a utiliser suivant les indications réalisées
par I'opérateur a I'étape d'identification des échantillons. L'opérateur est guidé par l'interface machine depuis l'insertion des
échantillons et des kits a tester, jusqu’a l'interprétation finale des résultats.

- Ne pas oublier d’ouvrir les cartouches de réactifs avant de les insérer dans le support.

9.3 Réalisation du test (Protocole 02) pour toutes les trousses immunodot D-tek sur BDI I et BDI II):

Etape Description Temps
01. Les bandelettes sont incubées dans le 1° puits de la cartouche (Diluent pour échantillon). Une fois en contact 30 min
avec le diluent, I’échantillon préalablement déposé (cf. 8.1.18) est libéré de la petite cavité et dilué grace a
|"agitation.
02. Le peigne se déplace vers l'avant et les bandelettes sont incubées dans le 2¢™¢ puits (Tampon de lavage). 2 min
03. Le peigne se déplace vers l'avant et les bandelettes sont incubées dans le 3™ puits (Tampon de lavage). 2 min
04. Le peigne se déplace vers l'avant et les bandelettes sont incubées dans le 6™ puits (Tampon de lavage). 2 min
05. Le peigne se déplace vers l'arriére et les bandelettes sont incubées dans le 5™ puits (Conjugué). 10 min
06. Le peigne se déplace vers l'arriére et les bandelettes sont incubées dans le 4¢™e puits (Tampon de lavage). 2 min
07. Le peigne se déplace vers l'arriére et les bandelettes sont incubées dans le 3¢™e puits (Tampon de lavage). 2 min
08. Le peigne se déplace vers l'arriére et les bandelettes sont incubées dans le 2é™e puits (Tampon de lavage). 2 min
09. Le peigne se déplace vers l'avant et les bandelettes sont incubées dans le 7¢™¢ puits (Substrat) 10 min
10. Le peigne se déplace vers |'arriére et les bandelettes sont incubées dans le 62™e puits (Tampon de lavage). 2 min
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10. INTERPRETATION DES RESULTATS
Dans le cas du BDI I: une interprétation visuelle (qualitative) des résultats est possible, cependant I'utilisation du BlueScan scanner
et du logiciel Dr Dot est généralement recommandée pour plus de précision et pour une interprétation semi-quantitative.
Dans le cas du BDI II: 'interprétation semi-quantitative des résultats est systématiquement réalisée en fin de test.
AVIS IMPORTANT : La positivité de tous les paramétres de cette trousse n'est pas possible, et un tel résultat n'est
pas valide. Un test supplémentaire doit étre effectué pour établir le diagnostic.

10.1 Interprétation qualitative

1.
2.

Enlever le peigne du BDI et enlever les porte-bandelettes du peigne.

Déposer les porte-bandelettes avec la face réactive des bandelettes vers le haut sur la feuille d'interprétation fournie avec la
trousse. Cette feuille d’interprétation permet de déterminer la position des différents contréles et des antigénes sur la
bandelette.

Le dot supérieur (Contréle positif) doit toujours étre positif (coloré) pour tous les échantillons.

La coloration de ce contréle positif garantit que le test a été réalisé correctement et que les composants de la trousse ne sont
pas dégradés.

Comparer les dots antigénes avec le contrdle négatif toujours situé en derniére position.

L'intensité de la couleur des dots antigénes est directement proportionnelle a la concentration de |'anticorps spécifique dans
I’échantillon du patient.

Dans des conditions optimales, et si I’échantillon est dépourvu de substances interférentes, le contréle négatif est presque incolore. Au
contraire, un contréle négatif plus coloré indique un taux important de liaisons non spécifiques dans I’échantillon.

RESULTAT POSITIF :
Un échantillon est positif pour un anticorps spécifique si I'intensité de la couleur du dot antigéne correspondant est
supérieure a l'intensité de la couleur du dot Contrdle Négatif.

RESULTAT NEGATIF :

Un échantillon est négatif pour un anticorps spécifique si 'intensité de la couleur du dot antigéne correspondant est
inférieure ou égale a l'intensité de la couleur du dot Contréle Négatif.

Note: Une interprétation visuelle peut étre difficile pour les dots antigénes dont l'intensité de coloration est tres faible et tres
proche de l'intensité du Contréle Négatif. Dans de tels cas, I'utilisation du systéme Dr Dot/BlueScan peut étre avantageuse
(voir 10.2) et permettre une interprétation plus précise.

10.2 Interprétation semi-quantitative : Utilisation du logiciel Dr Dot et du BlueScan
Le BlueScan scanner est un systéme de prise d'images spécialement étudié pour la lecture des immunodots D-tek. Il permet
I'insertion précise et aisée des bandelettes a analyser.
Le Dr Dot est le logiciel permettant la semi-quantification des résultats. Sur base de I'image obtenue, chaque résultat sera quantifié
en niveau de gris par rapport a I'échelle de référence présente sur le capot du BlueScan scanner.
Ces niveaux de gris seront transformés et affichés en unités arbitraires (de 0 a 100) sur base des intensités des contréles (RC et
CO, cf. point 9) présents sur la bandelette, selon la formule de conversion suivante :

Résultat antigéne X (UA) Intensité de gris antigéne X — Intensité de gris du CO 100
= *
esuttat antigene Intensité de gris du RC — Intensité de gris du CO

Enlever le peigne du BDI. Laissez les bandelettes attachées au peigne. Attention : les bandelettess doivent étre complétement
séches avant de commencer I'étape de numérisation !

Insérer le peigne dans I'emplacement prévu a cet effet dans le capot du scanner BlueScan. Veiller a introduire le peigne de telle
maniére que la face réactive des bandelettes soit sur la vitre du scanner.

Démarrer la numérisation des bandelettes au moyen du logiciel Dr Dot.

Le logiciel semi-quantifie les résultats, I'interprétation des valeurs obtenues s’effectue de la maniére suivante

Unités Interprétation
arbitraires
Dr Dot (AU)
<5 négatif
5-10 équivoque
>10 positif

Pour plus d’information concernant le logiciel Dr Dot et le BlueScan, se référer au Manuel Utilisateur du logiciel Dr Dot.

10.3 Recommandations importantes pour l'interprétation des résultats

1.

D-tek sa -

Etant donné que la trousse constitue une aide au diagnostic, le diagnostic ne doit pas étre établi uniquement sur base de cette
trousse. Les résultats doivent étre toujours interprétés en tenant compte de I'examen clinique, de I'historique du patient et
des résultats obtenus au moyen d’autres méthodes. Aucune technique utilisée seule ne peut écarter la possibilité de résultats
faussement positifs ou faussement négatifs. Dans cette optique, un test d'immunofluorescence indirecte devrait, dans la
mesure du possible, étre réalisé au préalable a la détermination des auto-anticorps faite avec les trousses BlueDot.
L'immunofluorescence étant reconnue comme méthode de référence en auto-immunité.

L'intensité du résultat n'est pas forcément liée au degré d'intensité de la maladie mais bien au taux d’anticorps détectés.

Des faibles concentrations d'auto-anticorps peuvent étre observées chez des patients sains. Pour cette raison, un résultat
positif faible (proche du CO ou entre 5 et 10 UA Dr Dot), bien que valide, doit étre considéré comme équivoque. Dans un tel
cas, il est recommandé de réaliser un nouveau test du patient, de préférence en utilisant un nouvel échantillon. Si le résultat
reste équivoque aprés ce nouveau test, d'autres tests de diagnostic et / ou clinique doivent étre utilisés pour aider a déterminer
le statut auto-immun du patient.

Pour diverses raisons et dans certaines conditions, il est possible que la trousse montre un défaut de performance (cf. 10.4

Dépannage). Dans ce cas, les résultats ne sont pas valides et donc ininterprétables. Il est recommandé de répéter le test. Si
le défaut persiste, veuillez contacter votre distributeur.

L'intensité des résultats peut diminuer lorsque la trousse est utilisée en fin de vie. Toutefois, les performances de la trousse
ne sont pas affectées (détection des positifs et des négatifs) dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.
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6. Le prélevement séquentiel (a des dates différentes) d'un patient auto-immun peut parfois conduire a des résultats différents

d'un échantillon a I'autre. Cette différence peut avoir plusieurs raisons

: le traitement suivi par le patient, I'évolution de la

maladie ou une séroconversion. Dans le cas spécifique d’une séroconversion, le résultat peut étre positif pour un auto-anticorps
dans un premier prélévement du patient, et devenir positif pour un autre auto-anticorps dans un prélévement ultérieur du

méme patient.

10.4 Dépannage

Probléme

Causes possibles + actions

Discordance de résultats par
rapport a une méthode de
référence

- Utilisation e Mauvais sérum pipeté
e mauvais volume dispensé
e Utilisation de deux échantillons différents d’'un méme
patient (voir point 10.3.6) ou mauvaise
manipulation/stockage des échantillons entre les tests
e mauvaise interprétation visuelle
e mauvais traitement de lecture Dr Dot
> répéter le test
e substance interférente dans I'échantillon
e [|'échantillon est un mélange de différents sérums humains
- répéter le test et confirmer sur d’autres méthodes
- Méthode e performance intrinséque du kit (cf 11.2 / sensibilité et
spécificité analytique)
o kit expiré
e probleme de stabilité
Veuillez contacter votre distributeur pour toute demande de support
technique complémentaire.

- Matériel

Résultats différents dans un
méme lot ou entre plusieurs lots

- Utilisation e Mauvais sérum pipeté
e mauvais volume dispensé
e mauvaise interprétation visuelle
e mauvais traitement de lecture Dr Dot
> répéter le test

- Méthode o performance intrinseque du kit (cf 11.1 / répétabilité et
reproductibilité)
Contamination entre bandelettes - Erreur de pipetage > répéter le test
voisines - Verticalité des bandelettes incorrecte sur le BDI - corriger la verticalité

Veuillez contacter votre distributeur pour toute demande de support
technique complémentaire.

RC absent ou faible

- Oubli d’ajout du sérum sur > répéter le test
la bandelette

- Patient déficient en - répéter le test pour confirmation
immunoglobuline

- Réactifs endommagés - vérifier I'intégrité des réactifs, contacter votre

distributeur en cas de suspicion de probléme

- Dot absent de la bandelette - compter le nombre de spots présents sur la
bandelette, contacter votre distributeur en cas
de nombre incorrect

CO absent

- Réactifs endommagés - vérifier I'intégrité des réactifs, contacter
votre distributeur en cas de suspicion de
probleme

- Dot absent de la bandelette - compter le nombre de spots présents sur
la bandelette, contacter votre distributeur
en cas de nombre incorrect

Accroches non spécifiques / bruit
de fond / CO élevé

Présence d’un contaminant ou d’une substance interférente dans I’échantillon >
répéter le test et confirmer sur d’autres méthodes

Veuillez contacter votre distributeur pour toute demande de support
technique complémentaire.

Codes-barres des bandelettes ou
des cassettes illisibles

Probléme de fabrication, contacter votre distributeur

Contenu de la trousse incorrect

Probléme de fabrication, contacter votre distributeur

Résultats positifs sur tous les
biomarqueurs de la trousse

Probléme de réactifs, contacter votre distributeur

NOTE :

Les risques résiduels majeurs de la trousse, révélés par I’analyse de risque de la trousse en fin de conception (aprés

mitigation), sont les suivants :

1) Risque de faux résultats lié a une erreur de pipetage (mauvais sérum)
2) Risque de faux résultats lié a une substance interférente contenue dans I'échantillon

11. PERFORMANCES
11.1 Répétabilité et Reproductibilité

Des échantillons de référence ont été testés pour chaque anticorps dans des séries successives statistiquement représentatives
tant dans un méme essai que lors de différents essais et entre différents lots afin de calculer respectivement la variation intra- et
inter-essais et inter-lots. Dans tous les cas, les variations d’intensité de coloration des dots se trouvaient dans les limites

attendues suivantes :

CV < 10% pour les tests intra-essais
CV < 15% pour les tests inter-essais
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CV < 20 % pour les tests inter-lots.
11.2 Sensibilité analytique
Plage de mesure (résultats semi-quantifiés) : De 0 UA (négatif) a 100 UA (positif élevé).
Limite de détection : la plus petite valeur mesurée du test est de 5 UA (considérée comme équivoque selon l'algorithme
d'interprétation, voir point 10.2).
Comme aucune norme internationale n'est disponible pour les auto-anticorps, la justesse de la mesure et la linéarité ne
s’appliquent pas a ce produit.
11.3 Spécificité analytique
1. Les principaux interférents connus ont été testés sur chaque biomarqueur de la trousse.
Pour chaque concentration de substance interférente testée, la différence entre le résultat de I’échantillon sans interférent
et le résultat obtenu en présence de la substance interférente ne dépasse pas 15 %.

Substance interférente Concentration Concentration Concentration Différence
max. intermédiaire min. <15%

Bilirubine 100 mg/dL 50 mg/dL 25 mg/dL Oui

Hémoglobine 200 mg/dL 100 mg/dL 50 mg/dL Oui

Cholestérol 224.3 mg/dL 112 mg/dL 56 mg/dL Oui

Facteur rhumatoide IgM ~500IU/ml ~300IU/ml ~100IU/ml Oui

Remarque : Il est impossible de tester la totalité des possibles interférents décrits. D’autres interférences sont possibles, entres autres
de sources médicamenteuses.

2. La haute spécificité analytique du test est garantie par la qualité de I'antigene utilisé. Cette trousse détecte les anticorps

IgG contre Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, RNA Polymerase III, RNP 68kD/A/C, Th/To, Fibrillarin,
NOR-90 et SSA/Ro 52kD. Aucune réaction croisée avec d'autres auto-anticorps n'a été constatée.
11.4 Sensibilité et spécificité cliniques
Des échantillons de référence caractérisés (confirmés positifs ou négatifs pour des anticorps spécifiques par des laboratoires et/ou
des méthodologies de référence) ont été testés en suivant les instructions du test. La sensibilité et la spécificité ont été calculées

a partir des résultats obtenus par les évaluations de performance externes et les programmes de contréle des AQE. Un rapport
cliniqgue détaillé est disponible sur demande.

Scl-70 CENP-A CENP-B PM-Scl 10
+ - + - + _ + -
wrai positif Faux positif vrai positif faux positif vrai positif faux positif vrai positif faux positif
18 0 24 3 24 3 7 0
faux négatif wrai négatif faux mégatif wvrai négatif faux négatif wrai négatif faux mégatif wvrai négatif
o 272 o 286 o 205 1] 63
Sensibilité n=>0000 Sensibilité H=>o0m Sensibilité Z=>00m Sensibilité I=>00m
272 PP, =06 _ . R ’
Spécificité m= % Spécificité & =99% Spécificité o ggan Spécificité o >000
PM-Scl 75 Ku RNA Polymerase IIL RNP 68kD/A/C
+ - + - + - N _
vrai positif faux positif vrai positif faux positif wrai positif faux positif vrai positif Faux positif
1 o 3 o [ o a0 5
faux négatif wrai négatif faux negatif wrai négatif faux négatif wrai négatif faux négatif rai négatif
1] 38 1] 36 1 56 2 218
R 3 e ]
Sensibilité {=»99% Sensibilité ;=>99% Sensibilité i=86% Sensibilité =959
PR kil PR 56
Spécificité % = > 09 % Spécificite 1—: = > 000k Spécificité % = > 00 ap Spécificité % — 08 9%
Th/To Fibrillarin NOR-90 SSA/Ro 52kD
+ - + R + - + -
vrai positif faux positif vrai positif faux positif vrai positif faux positif vrai positif faux positif
5 o 21 o 8 1] 11 0
faux négatif wvrai négatif faux négatif vrai négatif faux négatif wrai négatif faux négatif wrai négatif
0 19 0 62 0 55 0 51
Sensibilité i=som Sensibilité Z=>000 Sensibilité i=>900 Sensibilité L=>994%
Spécificité L=>90% Spécificité 2= >o0m Spécificité S=>90% Spécificité d=>000

Remarque : les valeurs de sensibilité et de spécificité de 100 % sont strictement liées aux cohortes d'échantillons utilisées dans

les évaluations cliniques. En théorie, une trousse de diagnostic ne devrait pas étre considérée comme sensible ou spécifique a
100 % (au moins > 99 %).

11.5 Valeurs diagnostiques des auto-anticorps
Anti-Scl-70 Marqueur diagnostic des sclérodermies systémiques.

Spécificité diagnostique de 99%, sensibilité de 10 % pour les formes limitées et jusqu’a 65% pour les
formes diffuses.

Anti-CENPA Marqueur diagnostic des sclérodermies. Sensibilité de 57-82 % pour les formes limitées et de 3-12%
pour les formes diffuses.
Trouvé dans 10 a 30 % de patients atteints de cirrhoses biliaires primitives.

Anti-CENP-B

Marqueur diagnostic des sclérodermies. Sensibilité de 57-82 % pour les formes limitées et de 3-12%
pour les formes diffuses.

Trouvé dans 10 a 30 % de patients atteints de cirrhoses biliaires primitives.
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Anti-PM-Scl 100 Marqueur diagnostic des maladies du tissu conjonctif avec myosites et symptéme de sclérodermies
systémique.

Spécificité diagnostique de 50-70% pour les syndromes de recouvrement
polymyosites/sclérodermies, de 20% pour les myosites idiopathiques et de 10% pour les >
sclérodermies systémiques.

Sensibilité diagnostique de 24-55% pour les syndromes de recouvrement polymyosites/sclérodermies,
de 8-12% pour les myosites idiopathiques et de 1-16% pour les sclérodermies systémiques.

Anti-PM-Scl 75 Plus fréquemment trouvé que le PM-Scl 100.
Pouvant étre détecté en I'absence de PM-Scl 100 (67% des cas de sclérodermies systémiques de forme
diffuse).

Anti-Ku Trouvé dans 23% des patients atteints d’hypertension pulmonaire.

Trouvé dans 1.8 a 23 % de patients atteints de lupus érythémateux systémique.
Trouvé dans 1.2 a 14 % des cas de sclérodermies systémiques.
Trouvé dans 2 a 33% des cas de syndrome de recouvrement des myosites.

Anti-RNA-Polymerase III Spécificité diagnostique de 98-100% pour la sclérodermie systémique.

Anti-RNP 68kD/A/C Critére diagnostic des connectivites mixtes. Tres spécifique et sensible a 100 % en cas d’absence
d’anti-Sm et d'anti-dsDNA,

Trouvé dans 13 a 32 % de patients atteints de lupus érythémateux systémique,

Trouvé dans 10 % des cas de sclérodermies systémiques

Anti-Th/To Marqueur de la sclérodermie systémique.

Détectable dans 4-13 % des patients atteints de sclérodermies, plus fréquemment trouvé dans la
forme cutanée limitée.

Egalement détectable dans les syndromes de Raynaud et les fibroses pulmonaires idiopathiques.

Anti-Fibrillarin Marqueur diagnostic des sclérodermies systémiques, détectés dans 4 a 22% des cas.
Marqueur pronostique, associé a un risque élevé d’hypertension pulmonaire.
Marqueur d’exposition aux xénobiotiques.

Anti-NOR-90 Les anticorps anti-NOR-90 étant tres rarement détectés, il est difficile de faire une évaluation de leur
pertinence clinique potentielle. On considérait a I'origine que les anticorps NOR-90 étaient
communément associés a la sclérose systémique (SSc), au phénomene de Raynaud et chez certains
patients atteints du syndrome de Sjégren. Cependant, des études plus récentes ont indiqué qu'ils ne
sont pas associés a une maladie particuliére. Ils peuvent étre détectés dans des maladies aussi
variées que la polyarthrite rhumatoide, le lupus érythémateux systémique, le lupus médicamenteux,
le lupus discoide, la maladie cceliaque, la sarcoidose, la cirrhose alcoolique du foie et le carcinome
hépatocellulaire.

Anti-SSA/Ro 52kD Trouvés dans une variété de maladies auto-immunes : lupus érythémateux systémique (23%),
syndromes de Sjégren (17-63%), sclérodermie systémique (20%), arthrite rhumatoide (8%),
cirrhose biliaire primitive (28%), hépatite auto-immune (17%).

Souvent présents conjointement chez les patients atteints de myosites avec les anti-synthétases,
anti-SRP, anti-PM-Scl et anti-Jo-1.

Peuvent étre détectés chez les patients atteints de sclérodermie systémique, en association avec les
Scl-70, CENP-A, CENP-B, RNA-PIII et PM-Scl.

Marqueur de sévérité des syndromes anti-synthétases et de risques pulmonaires dans les maladies
auto-immunes rhumatismales.
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12. LIMITES DU TEST

1. Les résultats obtenus avec ce test de confirmation sont dépendants des performances intrinséques de la trousse et doivent étre
considérés comme une aide au diagnostic final, en prenant en considération les résultats obtenus par une technique de référence
et les données cliniques du patient.

2. Dans le cas d'échantillons hyper-lipémiques, il est recommandé de les centrifuger avant de pipeter les 10ul d'échantillon, qui
doivent étre prélevés dans le surnageant.
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